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Protokol o zkousSce

Identifikace
vzorku

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Projekt

Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

: PR1955271003

- UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o.
- Ing. Pavel Simlnek
- Vitézna 425

284 03 Kutna Hora - Sedlec Ceska

republika

: simunek@unskh.cz
: +420 3275 11870

: UNS-085M19

: Kutna Hora
. zakaznik

Zakazka

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka

Datum pifijeti vzorki
Cislo nabidky
Datum zkousky
Uroven Fizeni
kvality

: PR1955271
- 11.6.2019

: ALS Czech Republic, s.r.o.

. Zakaznicky servis

: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysogany
190 00 Ceska Republika

1z4

: 31.5.2019
- PR2019UNSLA-CZ0001 (CZ-111-19-0000})

: 31.5.2019- 11.6.2019

. Standardni QC dle ALS CR internich postupd

. customer.support@alsglobal.com
. +420 226 226 228

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzork(, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Jméno opravnéné osoby

Jméno opravnéné csoby

Zkusebni laboratof &. 1163, akreditovana CIA
dle GSN EN ISO/IEC 17025:2005

Zdenék Jirak ,'f;/ Environmental Business Unit
iy i
Ve
fo
L 1163
Right Solutions = Right Partner www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 11.6.2019 5
Stranka i 7] 3%
Nazev vzorku : PR1955271003

Zakaznik : UNS - Laboratorni sluzby, s.r.0. ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2008, 83/2014, 70/2018 Sh. - pfiloha &. 1 - pitna voda

Matrice: VODA Nazev vzorku &.vz. 54946 Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1
identifikace vzorku |  PR1955271-003
Datfum odbéru/Eas odbéru [31.5.2019]
Parametr Metoda i LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka | Vyhodnoceni
A (min.) (max.)
pesticidy
acetochlor W-PESLMS02 | 0.030 ugll s 0.1 ugf Vyhovuje
alachlor W-PESLMS02 | 0.020 Hg! — | o1 gl ‘Vyhowuje
atrazin W-PESLMS02 | 0.010 H/l - 0.1 ug/l Vyhovuje
atrazin -2-hyc§mxy W-PESLMSOZ 0.010 ug/| — 2 ileTl} Vyhovuje
atrazin-desethyl -"\?\;-PE%M 0.010 ;:lgii i 0.1 7 pall “ Vyhovuje
atrazin-desisopropyl W-PESLMS02 | 0.010 wol 01 ugh Vyhowuje
azoxystrobin W-PESLMS02 | 0.010 ugl! o 01 1wl | Whowge
boskalid W-PESLMS02 | 0.010 ug/l —_ 0.1 ug/! Vyhovuje
chloridazon W-PESLMS02 | 0.010 ugll i 01 | ugh Vyhovuje
chloridazon-desfenyl W;IQ’ES_I_-MSOZ 0.630 pafl s ——— i -
e T = = W B
chlorpyrifos W-PESLMS02 | 0.0050 | pg/l -— 0.1 g/l Vyhovuje
chlortoluron VV-E’ESLMSM | 0.010 J Mg/l - 0.1 pg/l Vyhovuje
chiortoluron-desmethyl W.PESLMS02 | 0020 | gl — | o1 bl | Vyhovuje
cyprokonazol W-PESLMS02 | 0010 | gl e 0.1 pall Vyhovuje |
difenokonazol W—PESLMéa.éﬂwé.OZO ugll 1= 0.1 ug/l | —wahovuje e
diflufenican W-PESLMS02 | 0.020 | gl |  <0.020 — 01 | uon Vyhovuje
dimethachlor W-PESLMSC2 | 0.010 | pgll <0.010 - = 0.1 Lo Vyhovuje
dimethenamid W-PESLMS02 | 0.010 |  pgfl <0.010 — | = 0.1 ug Vyhovuje
dimethodt W-PESLMS02 | 0.010 | gl <0.010 - | = 0.1 gl Vyhovuje
epoxikonazol - W—PES‘LI\;SOZ G.Oéd“ __ugll <0.0-36 e -—-- "—6‘.1“ ) eIl Vyhovuje
ethofumesat  W-PESLMS02 | 0.010 T_ walt <0.010 — | = 1 o1 g Vyhovuje
fenpropidin N W-PESLMS02 Ib.DZCﬁ é ugfl ;ET[)EO — g == ] _6.1 Mall Vyhowvuje
| M _ <0020 . i _
hexazinon W-PESLMS02 | 0.010 pg/l I <0.019 s — 0.1 nall Vyhovuje
isoproturon W-PESLMS02 | 0.010 pgli 7" | - ~ <05i9 ) ' __—.'_" e 0.1 ug/l Vyhovuje
isoproturon-desmethyl W-PESLMSO02 | 0020 | gl | <0020  — | — 0.1 gl Vyhovuje
isoproturon-menodesmethyl W-PESLMS02 o.oéaw pgl] _j— <(;E££) o i vis 0.1 ugll Vyhovuje
klomazon W.PESLMS02 | 0010 | pai | <00 = | o1 | uan 1 whowie |
linuron W-PESLMS02 | 0020 | gl | <0020 — 0.1 wal | Vyhovije
metamitron W-PESLMS02 | 0030 | pgll | <0.030 - - 0.1 ug/l Vyhovuje
metazachlor W—PESLT\;'Isoz 0.010 "ugﬂ ] <0.01 Um i e 0.1 Qgi! Vyhovuje
metolachlor (isomery) W-PESLMS02 | 0.010 vl <co0t0 - == | g uoll Vyhovuie |
metribuzin W-PESLMS02 | 0.030 wf | <0030 = — | o1 ugl! Vyhovuje
metribuzin-desamino W-PESLMS02 | 0.010 ugll <0010 - | — 0.1 ugl! Vyhowsie |
napropamid W-PESLMS02 | 0.010 vl | <0.01p”" i - O.‘lw‘ Hall Vyhovuje
pendimethalin W-PESLMSO02 | 0.030 |  ugl <0030 - 01 | pgn Viheviije
prochloraz W-PESLMS02 | 0.020 ™ <0.020 — = 01 L/l Vyhovuje
propikonazol W-PESLMS02 | 0.010 ugil__ <0.010 ST T - 0.1 ugll Vyhovuje
prothiokonazol W-PESLMS02 | 0.050 pgll <O.656_M e - ) 0.1 Hg/l Vyhovuje
quinmerac W-PESLMS02 | 0.010 pg/l <(J.O1E)“w T — - 01 0 pg/l } Vyhovuje ]
spiroxamin W-PESLMSOZ 0.010 g/l <0.0_f 0 - - - 01 - Holl Vyhovuje
suma chloridazon-desfenylu a W-PESLMS02 | 0.050 g/l 0.114 T == 6 i Vyhovuje
chloridazon-methyl desfenylu
(M4)
tebukonazol W-PESLMS02 | 0.010 [Se]]] <0.010 7= — 0.1 Hg/l Vyhovuje
terbuthylazin W-PESLMS02 | 0.010 pa/l <0.010 = e 0.1 . ug_.fl Vyhovuje
terbuthylazin-desethy| W-PESLMS02 | 0.010 g/l <0.010 = 0.1 ugh Vyhovuje

Right Solutions + Right Partner

www.alsglobal.cz



1 vystaveni - 11.6.2019
.nka 1 3z4
azev vzorku : PR1955271003
Zakaznik - UNS - Laboraterni sluzby, s.r.o. ALS
t_g_l:_lgu'ﬁhy_!azin—desethyI:_z-hydroxy W—PES"ITMSO_z | 0.010 |._Jgﬂ."| - l <0.010 - -— 0.1 Mgl Vyhovuje
terbuthylazin-hydroxy W-PESLMS02 | 0.010 ugl/l <0.010 — 0.1 ugfl Vyhovuje
thiofanat-methyl W-PESLMS02 | 0.030 vl | <0.030 - — 0.1 ug/ Vyhovuje
24D o T W-PESLMSO4 | 0.010 ugl! ~ <0.010 = 0.1 ugh oo
2,4-DP (isomery) -  W.PESLMSO04 | 0010 | pol | <0010 - | —= 0.1 uall Vyhovuje
bentazon © WPESLMSO: | 0010 | gl o0 — e 0.1 uall Vyhovuje
clopyralid © W-PESLMS04 | 0.030 Hgl! <0.030 — — 0.1 ugl Vyhovuje
dicamba W-PESLMS04 | 0.030 uall <0030 = — - 0.1 ugl! Vyhovuje
. ~ WPESLMSO04 | 0020 | pgl <0.020 - 0.1 ugl! Vyhovuje
MCPA il \W-PESLMSO04 | 0.010 ol <0010 - 0.1 ug/l Vyhovuje
PP (somery)  WPESLMs04 0.010 gl <0.010 - — 0.1 ugh Vyhowuie
acetochlor ESA © W.PESLMSO07 | 0.020 ug/! <0020 - o 0.1 ug/ Vyhovuje
acetochlor OA W-PESLMS07 | 0.020 ug! <0.020 - 0.1 ugfl Vyhovuie
w;I;c:hlor ESA == W—PEéLMSO? 0.020 ug/l <0. 020 = — 1 ug/t Vyhovuje
:I;::hlor OA - W—F%SLMSY)? 0.020 ug/l <0. 020 - — 1 pa/l Vyhovuje
metazachlor ESA W-PESLMSO07 = 0.020 Wl | <0.020 — s 5 Hgl! Vyhovuje
metazachlor OA W—PEQ.E‘I‘_STJT 0.040 Mgl <0.040 - -— 75 Mg/l Vyhovuje
metolachlor ESA W—PEéLMSO? 0.020 pall 0.037 +30.0% — ] pgil Vyhovuje
metolachlor OA W- PESLMSOT__ ] 0_0_3:6_ R pg{_l L <0.030 e - 6 ygll Vyhovuje
soutat stanovengch pesticidd a " W.PESSUMO2 | 005 | gl <0.05 - s 0.5 ug Vyhovuje
relevantnich metabolitd (M4) e |

Pokud zakaznik neuvede datum a c¢as odbéru vzorky,

laboratol uvede jakc datum odbéru datum prijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce.

Pokud je éas vzorkovani uveden 000 znamena to. ze zélfazm‘l« uvedl pouze datum a neuved! cas vzorkovani. Nejistota je rozSifena nepistota méfeni

odpovidajici 95% intervalu spalehlivosti s koeficlentem roz8ifeni k -

Vysvetlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méreni

Poznamky K limitim

Vyhlaska 6. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. &. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda

suma Doporuéena limitni hodnota dle Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolitd pesticidl a jejich doporuéené limitni
chloridazon-desfen hodnoty v pitné vodé (MZ CR).
ylua
chloridazon-methyl
desfenylu (M4) AR ‘
alachlor QA Doporuéena limitni hodnota dle Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolith pesticidd a jejich doporucené limitni
- hodnoty v pitné vodé (MZ CR). R
alachlor ESA Doporuéena limitni hodnota die Seznamu posouzenych nerelevantmch metabolitd pesticidi a jejlch doporucené limitni

hodnoty v pitné vodé (MZ CR).

atrazin-2-hydroxy

Doporu&ena limitni hodnota dle Seznamu posouzenych nerelevantmch metabolitl pesticidl a jejich doporuceng limitni
hodnoty v pitne vodé (MZ CR).

_hodnoty v pitné vodé (MZ CR).

metolachlor ESA Doporugena limitni hodnota dle Seznamu pcsouzenych nerelevantnich metabolitd pesticidd a jejich doporugené limitni
. hodnoty v pitné vodé (MZ CR). .
metolachlor OA Doporuéena limitni hodneta dle Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolitu pesticidli a ]epch doparucené limitni
hodnoty v pitné vodé (MZ CR). N -
| metazachlor ESA Doporuéena limitni hodnata dle Seznamu posouzenych nerelevantmch metabohtu pesticidl a jejich doporuéené limitni

metazachior OA

Doporuéena limitni hodnota dle Seznamu posouzenych nerelevantnich metabolitd pesticidll a jejich doporucené limitni
hodnoty v pitné vodé (MZ CR).

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkouSce
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Datum vystaveni
Stranka

Nazev vzorku
Zakaznik

- 11.6.2019 \
:4z4

- PR1955271003

- UNS - Laboratomn/ sluzby, s.r.o. ALS

Piehled zkusebnich metod

Analytické metody iPopis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysotany Ceské Republika 190 00

W-PESLMS02 CZ_SOP_D0s_03_183.A {US EPA 535 US EPA 1694) Stanoveni pesticidl, jejich metabolitd, rezidui Ié8iv a jinych polutantl
metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci a vypocet sum pesticidl, jejich metabolith, rezidui léCiv a jinych
polutantll z naméfenych hodnot Tatc metoda byla modifikovana v ramci flexibilni akreditace, viz certifikat o akreditaci &islo
333/2018 z 27. gervna 2018. Flexibilita se tyka parametru: simazin-desetyl.

W-PESLMS04 CZ_SOP_D06_03_182.A (DIN 38407-35) Stanoveni kyselych herbicidd, rezidui l&¢iv a jinych polutantl metodou kapalinové
chromatografie s MS/MS detekei a vypodet sum kyselych herbicidl, jejich metabolith, rezidui légiv a jinych polutantd =z
naméfenych hodnot. o

W-PESLMS07 CZ_SOP_D06_03_183.A (US EPA 535 US EPA 1694) Stanoveni pesticidl, jejich metabolitd, rezidui légiv a jinych polutantd
metodou kapalinové chromatografie s MS/MS detekci a vypodet sum pesticidd, jejich metabolitd, rezidui I&Giv a jinych
polutantd z naméfenych hodnot. ] -

W-PESSUMO02 CZ_SOP_D06_03_J02 Vypocty souctovych parametrl metod organické chemie

Symbol " u meftody zna€i neakreditovanou =zkousku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skuteCnost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky®. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Repubilic, s.r.o.

Zplsob vypodtu sumacnich parametrd je k dispozici na vyZzadani v zakaznickém servisu.

Right Solutions » Right Partner www.alsglobal.cz



UNS - Laboratorni sluzby, s.r.0., Zkugebn! analyticka laboratot & 1066 , Kutna Hora EEHS

zkusebni laboratot ¢. 1066 akreditovani CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢, 1194/19

ADRESA LABORATORE: UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o.
Vitéznd 425
284 03 Kutni Hora
ADRESA ZAKAZNIKA: AQUAPRIM, s.r.0.
Kobylnice 63
28401 Kutnd Hora
SMLOUVA C.: 1101204
ZE DNE: 10.11.2004
ZAKAZKA C.: 605/19
POCET VZORKU: ]
POVAHA VZORKU: Pramenita voda
DATUM PRIETI: 27.5.2019
POZADAVEK NA ZKOUSKY: |Rozbor pramenité vody podle potadavki zdkaznika
ZAHAJENI ZKOUSEK: 27.5.2019
UKONCENI ZKOUSEK: 1 7.6.2019

PRACOVNICL  Ing. Pavel Simtinek
SUBDODAVKA: LABTECH Brno (CIA 1147)

ROZDELOVNIK:
Ix AQUAPRIM, s.r.0., Kobylnice 63, 28401 Kutna Hora
1x UNS - Laboratorni sluzby, Vitézna 425, 28403 Kutnd Hora

PROHLASENI' LABORATORE VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK SE TYKAJI JEN ZKQUSENYCH VZORKU, UVEDENYCH V
TOMTO PROTOKOLE. TENTO PROTOKOL NENAHRAZUJE ZADNY JINY DOKUMENT SPRAVNIHO CHARAKTERU A NEOBSAHUJE ZADNE ROZHODNUTI
TYKAJICI SE ZPUSOBU DALSIHO ZACHAZENI SE ZKOUSENYMI MATERIALY. VYHRADNIM VLASTNIKEM VYSLEDKU ZKOUSEK JE ZAKAZNIK.
PROTOKOL SMI BYT VLASTNIKEM REPRODUKOVAN BEZ SOUHLASU LABORATORE JEDINE CELY. PRI ODKAZU NA SLUZBY LABORATORE MUSI ZAKAZNIK
POUZIT NASLEDUJICT VETU: "ZKOUSKY BYLY PROVEDENY VE ZKUSEBNI ANALYTICKE LABORATORI C. 1066 SPOLECNOSTI

UNS-LABORATORNI SLUZBY S.R.0., KUTNA HORA, KTERA JE AKREDITOVANA CESKYM INSTITUTEM PRO AKREDITACL o.p.s."

PROTOKOL VYSTAVEN DNE:  7.6.2019

Ing. Pavel Simutnek , vedouct laboratote

PODPIS:

Strana | z celkového poctu 3 stran



UNS - Laboratorn{ sluzby, s.r.0., Kutnd Hora

zkusebni analyticka laboratof & 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

PROTOKOL O ODBERU VZORKU VODY

Oznadeni vzorku

Cislo vzorku

54946

Zakazka ¢.
605/19

AQUA

Metoda odbéru

SOPIV(CSN EN SO 5667-1,3, CSN EN ISO 19458, CSN ISO 5667-5)

Misto odbéru

AQUAPRIM, s.r.0., Kobylnice 63, Kutnd Hora

sta¢irna

Bod odbéru

stacect stolice

Lokalizace GPS

Datum odbéru 21.5:.2019 Cas odbéru  9:10
Druh odbéru jednorizovy

Typ vzorku prosty

Druh vody pramenitd voda

Vzorkovaé pfimy odbér

Zvlastni okolnosti 74dné

Qdbér provedl

Ine. Zdenék Svoboda

QOdbéru pfitomen

Méfeni na misté provedl a zapsal:

Ine. Zdenék Svoboda

Teplota vzduchu °C (WTW-EK063, SOP2-CSN 75 7342)
Teplota vody i (WTW-EK063, SOP2-CSN 75 7342)
pH (WTW-EK063, SOP21-CSN ISO 10523)
Vodivost mS/m (WTW-EK065, SOP22-CSN EN 27888)
Chlor volny mg/1 (WTW-EK069, SOP9-N4vod firmy Merck)
Kyslik mg/1 (WTW-EK066, Postup vyrobce ptistroje)
Priitok /s
Barva bezbarvd
Pach zadny
Zakal ¥4dny
Sediment 74dny

Preddvaci protokol
Doprava UNS - vzorkovaci viiz
Uchovini vzorku chladici box
Ptedal: Ing. Zdengk Svoboda Datum: 27.5.2019 Cas: 14:00
Ptevzal: Ing. Petr Aubrecht Datisrsiz  27.5.2019 Cas: 14:00
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UNS - Laboratorni sluzby, s.r.o., Kutni Hora ‘ﬁ!}

zkugebni analytick laboratot & 1066 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

VYSLEDKY ANALYZ

OZNACENI VZORKU  AQUA CISLO VZORKU 54946

UKAZATEL VYSLEDEK NEJISTOTA | JEDNOTKA | POUZITA AKR
MERENI METODA

uran 0,367 +0,073 pg/1 SOP:ICP 03A SA

Vysvétlivky k vysledkiim analyz:

NEJISTOTA MERENI: je definovana jako rozsifend nejistota méfeni na hlading vyznamnosti 95% s koeficientem rozsizeni k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru.

AKR: A - akreditovand zkougka, NA - neakreditovand zkouska, SA - akreditovana subdodavka
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